
 

Nanoleaf Red Light Therapy Panel 

 ולגוף לפנים — אדום באור טיפול פאנל

 עברית — ובטיחות הפעלה מדריך

 

 בקופסה? יש מה

 תיאור פריט

אדום באור טיפול פאנל Red Light Therapy Panel 
USB-C מטען  שימוש לפני הפאנל לטעינת

לעיניים הגנה משקפי  שימוש בזמן עיניים על להגנה
שולחן מעמד  האור זווית לכוונון

 

 המכשיר סקירת

 ואלמנטים כפתורים

 תפקיד אלמנט

תצוגה מסך  (L1–L4) עוצמה ורמת לאחור לספירה טיימר מציג
Power כפתור  הדלקה/כיבוי — שניות 2 ממושכת לחיצה

Timer כפתור  דקות 30 / 25 / 20 / 15 / 10 בין מעבר
Intensity כפתור  ביותר החזק הוא L4 — עוצמה רמות 4 בין מעבר

(Power Port) חשמל כניסת  שימוש בזמן לחשמל מחובר להיות חייב המכשיר
LED אשכול  עוצמה רמת לפי תוצאה — LED נורות מארגן

 

 עוצמה רמות

 הערה אשכול בכל דולקות נורות רמה

L1 1 LED ראשוני לשימוש מתאים — נמוכה עוצמה 
L2 2 LEDs בינונית-נמוכה עוצמה 
L3 3 LEDs בינונית-גבוהה עוצמה 
L4 4 LEDs )מקסימלית עוצמה )הכל 

 



 שימוש הוראות

 השימוש. לפני עורך את נקה .1

 שימוש. בזמן מחובר להיות חייב המכשיר — חשמל לשקע הטיפול פאנל את חבר .2

 האופטימלית. הזווית לקבלת השולחני המעמד זווית את כוון .3

 לעיניים. ההגנה משקפי את הרכב .4

 להדלקה. Power על שניות 2 ממושכות לחץ .5

 לאישור. Power לחץ מכן ולאחר (,L1–L4) עוצמה רמת לבחירת Intensity על לחץ .6

 דקות. 10ב- להתחיל מומלץ דקות(. 30–10) הטיפול משך לבחירת Timer על לחץ .7

 הטיימר. בתום אוטומטית יכבה המכשיר .8

 

 ראשוניים למשתמשים ��
 עורך. תגובת לפי בהדרגה הגדל דקות(. 10) קצר ומשך (L1) נמוכה עוצמה עם התחל

 

 חשובות הנחיות

 הגנה. משקפי תמיד לבש — LEDה- בנורות ישירה מהסתכלות הימנע •
 קשים. משטחים על המוצר את תזרוק או תפיל אל •

 .70% אלכוהול או לחה מטלית ניקוי: — במים תשרה אל •
 בלבד. לפאנל מיועד — 15Vה- לפורט אחרים מכשירים תחבר אל •

 סכנה. לגרום ועלול אחריות מבטל — המכשיר את תפרק ואל תפתח אל •
 .Nanoleaf של המקוריים החשמל ומקור הבקר עם ורק אך להשתמש יש •

 

 בטיחות אזהרות

 השימוש לפני בעיון קרא ️⚠

 
 ברציפות. דקות 30מ- יותר להשתמש אין אינפרא-אדום. ספקטרום מכיל זה מוצר •

 להשתמש. אסור — התריס בלוטת מחלות אפילפסיה, עם אנשים ילדים, בהריון, נשים •
 רגישות. הגורמות תרופות נטילת בזמן או (Photoallergy) לאור רגישות לך יש אם תשתמש אל •

 לעור. נזק או פצעים עם מאזורים הימנע •
 רופא. עם להתייעץ יש — רפואיים מצבים או לב קצב מוניטורי רפואיים, שתלים בעלי •

 להפעלה. ניתן אינו המכשיר — לטעינה כשמחובר •
 (.Indoor Use Only) בלבד פנים לשימוש מיועד זה מוצר •

 .40°C מעל סגורים במקומות לאחסן אין •
 כולו. המכשיר את להחליף יש חייהם כשנגמר — להחלפה ניתן אינו האור מקור •

 

 אחריות והגבלת אחריות



 אחריות הגבלת ️⚠

 
 הרכישה. ממועד אחת שנה של אחריות בתקופת מוגן זה מוצר

 מכסה: אינה האחריות
 המוצר. שינוי או עצמי פירוק שגוי, לחשמל חיבור במים, טבילה שגוי, משימוש שנגרם נזק •

 חמורה. בטיחות סכנת לגרום ועלול אחריות מבטל — מאושרים לא חילוף ברכיבי שימוש •
 האישור. לאזור מחוץ שימוש או חירום, תאורת חירום, בשקעי בחוץ, שימוש •

 עצמו. המוצר של פגמים שאינם חיצוניים מגורמים שנגרמו נזקים •
 

 רפואי. ייעוץ להחליף ואין מקצועי רפואי לטיפול להשתמש אין — אלקטרוני מוצר זהו
 רופא. עם והתייעץ מיד שימוש הפסק — חריגה עורית תגובה מופיעה אם

 go.nanoleaf.me/myredlightpanel | Hello@nanoleaf.me לתמיכה:
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