
Nanoleaf LED Light Therapy Face Mask 

 LED באור לטיפול פנים מסכת

 עברית — ובטיחות הפעלה מדריך

 

 בקופסה? יש מה

 פריט אות

A  (Silicon LED Face Mask) לפנים סיליקון LED מסכת
B  (Eye Socket Protectors) אחד זוג — עיניים שקע מגני
C  (Controller) בקר
D  Cל- USB-A טעינה כבל
E  (Velcro Straps) אחד זוג — ולקרו רצועות

 

 הבקר כפתורי

 (Power Button) הפעלה כפתור

 הדלקה/כיבוי — שניות 2 ממושכת לחיצה •
 הטיימר השהיית — דולק כשהמכשיר קצרה לחיצה •

 (Mode Selection) מצב כפתור

 לבן צהוב, ציאן, סגול, כחול, ירוק, אדום, אור: מצבי 7 בין מעבר — אחת לחיצה •
 (L1–L5) עוצמה רמות 5 בין מעבר — מהירה כפולה לחיצה •

 850nm בעוצמת (NIR) קרוב אינפרא-אדום אור עם משולב מצב כל •

 (Timer) טיימר כפתור

 אחת דקה הוספת — אחת לחיצה •
 דקות( 30 מקסימום )עד במהירות דקות הוספת — ממושכת לחיצה •

 הטיימר בסיום אוטומטית כובה המכשיר •
 דקות. 10 לאחר אוטומטי כיבוי מחדל: ברירת

 

 באור טיפול מצבי

 הטיפול. השפעת את המגביר NIR (850nm) אור עם משולב אור מצב כל ��

 



 פעולה קוד צבע

 + 640nm) אדום
850nm)

Mode R קמטים ומפחית העור גמישות משפר קולגן, יצירת מעודד תאים, פעילות מגביר 

 + 460nm) כחול
850nm)

Mode B העור ותיקון אקנה בהפחתת מסייע ואנטי-דלקתי, אנטיבקטריאלי 

(525nm + 850nm) ירוק Mode G והיפרפיגמנטציה אדמומיות מפחית עור, גוון משווה התאים, אנרגיית את מגרה 
 ציאן

(460nm+525nm+850
nm)

Mode C בדלקת ומטפל ריפוי מעודד מתוח, עור ומפחית מרגיע 

 צהוב
(640nm+525nm+850

nm)

Mode Y גוון ומשפר אדמומיות מפחית ברוזצאה, בטיפול מסייע רקמות, ריפוי מעודד 
 כללי

 סגול
(640nm+460nm+850

nm)

Mode P אקנה וצלקות לאקנה המכוון רב-תדרי טיפול 

 לבן
(640nm+525nm+460

nm+850nm)

Mode L מזון חומרי ספיגת ומשפר עור מטבוליזם מאיץ לעור, יותר עמוק חודר 

 

 העיניים מגני התקנת

 ימין(. = R שמאל, = L) הנכונים העיניים שקעי עוגני את זהה .1

 החוצה. הפנימי מהצד המסכה, של הפנים מצד מגן כל בעדינות הכנס .2

 חוץ. כלפי בולט לא — ומאובטח שטוח יושב שהמגן ודא .3

 

 לב שים ️⚠
 למסכה. ונזק אי-נוחות לגרום עלולה פנימה( החיצוני )מהצד שגויה הכנסה

 

 הרצועות חיבור

 המסכה. חריצי דרך הולקרו רצועות את הכנס .1

 הפנים. על המסכה את הניח .2

 ואחידה. נעימה לחיצה קבלת עד נוחיותך לפי הולקרו את הדק .3

 

 המכשיר טעינת

 טעינה; בזמן מהבהב הבקר מסך על סוללה מחוון שימוש. בזמן לחשמל חיבור מחייב ואינו נטען זה מכשיר
 מלאה. לטעינה בהגיע דלוק נשאר

 5V 1A טעינה: קלט | שעות 3.5כ- מלא: טעינה זמן
 

 חשובה אזהרה ️⚠



 הטעינה. בזמן במכשיר תשתמש אל
 לקוחות. לתמיכת ופנה מיד נתק — חריג ריח מפיץ או מעשן מדי, מתחמם המכשיר אם

 

 שימוש הוראות

 השימוש. לפני עורך את וייבש נקה .1

 לבקר. LEDה- מסכת את חבר .2

 להדלקה. ההפעלה כפתור על שניות 2 ממושכת לחיצה לחץ .3

 אור. מצב לבחירת Modeה- כפתור על לחץ .4

 דקות(. 30 מקסימום דקות, 15–10 )מומלץ הטיימר כפתור עם הטיפול משך הגדר .5

 (.L1–L5) האור עוצמת לכוונון Mode על מהירה כפולה לחץ .6

 שימוש. בזמן לחשמל בחיבור צורך אין — נטען המוצר .7

 במים. תשרה אל רכה. במטלית המסכה את נגב — הטיפול לאחר .8

 

 זהירות אמצעי

 .LEDה- בנורות ישירה מהסתכלות הימנע •
 להירגע. נהדר זמן זה — השימוש בזמן עיניים עצום •

 המסכה. את תדחוס או תלחץ תקפל, אל •
 .70% אלכוהול מעמיק: לניקוי במים. תשרה אל — בלבד לחה במטלית נגב לניקוי: •

 במים. הגומי רצועות את לשטוף ניתן •
 

 אזהרות

 השימוש לפני בעיון קרא ️⚠

 
 ברציפות. דקות 30מ- יותר להשתמש אין אינפרא-אדום. ספקטרום מכיל המוצר •

 — התריס לבלוטת תרופות נוטלי או התריס בלוטת מחלות אפילפסיה, עם אנשים ילדים, בהריון, נשים •
 להשתמש. אסור

 אור. לרגישות הגורמות תרופות נטילת בזמן או (Photoallergy) לאור רגישות לך יש אם תשתמש אל •
 לעור. נזק או פצעים עם מאזורים הימנע •

 לפני רופא עם להתייעץ יש — מיוחדים רפואיים מצבים או לב קצב מוניטורי רפואיים, שתלים בעלי •
 שימוש.

 ספק. יש אם לרופא פנה עור. לכהיית לגרום עלול נכון לא שימוש •
 

 סוללה בטיחות

 פיצוץ. או שריפה דליפה, לגרום עלול — הסוללה את לשנות או לפרק אין •



 חודשים. 3ל- אחת לפחות טען — ממושכות לתקופות שימוש ללא הסוללה את תשאיר אל •
 הסוללה. בביצועי פוגעת מוגזמת פריקה — שימוש לאחר טען •

 האחסון. לפני 50% לפחות טען ממושך: לאחסון •
 

 ותחזוקה ניקוי

 לחשמל. מחובר כשהמכשיר נוזלים/ספריי עם תנקה אל •
 חזקים. ניקוי בחומרי תשתמש אל — ויבשה רכה במטלית נגב •

 

 אחריות והגבלת אחריות

 אחריות הגבלת ️⚠

 
 הרכישה. ממועד אחת שנה של אחריות בתקופת מוגן זה מוצר

 מכסה: אינה האחריות
 מאושרים. לא ברכיבים שימוש או עצמי פירוק פיזית, פגיעה במים, טבילה שגוי, משימוש הנובעים נזקים •

 ושימוש. מזמן כתוצאה טבעי בלאי •
 עצמו. המוצר של פגמים שאינם חיצוניים מגורמים שנגרמו כשלים •

 
 רפואי. ייעוץ להחליף ואין מקצועי רפואי לטיפול להשתמש אין — אלקטרוני מוצר זהו

 go.nanoleaf.me/face-mask-manual | Hello@nanoleaf.me לתמיכה:
 inhub.co.il | support@tenam.co.il | בע"מ TenAM ושיווק: יבוא

 


